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Los cnsayos marcados con astetisco no estdn incluidos en el alcance de acreditacion.

Producte: GASOLINA 95 10 Num. Mucsira: 202541662
Tipo: GASOLINA AUTO Codigo Largo:  201806L2890146
Cardeler: ESPECIAL Fecha Recepeidn: 2018-06-15
Periodo Andlisis: 2018-06-18  /  2018-06-18
Solicitante: EE/SS 88C
Dircecion: POLIGONO DE XARAS - PARCELA 101 - SOIDADE

15969 - RIBEIRA

Fecha de toma: 2018-06-10
Lugar de toma: SURTIDOR 2
Descripeion: SBC A ESTRADA
Clasc de mucstra: OTROS
Arca Tema: (EXTERND)
Envascs: 2 BOTELLAS DE { LITRO
ENSAY(O METODO RESULTADO INCERT. ESPECIFICACION UNIDADES
Densidad a 15 °C ASTM D 4052-16 749,1 720 - 775 kgfm?
indice cetano Research ASTM D 2699-17 05,7 Minime 95,0 sin unidades
Presion de Vapor ASTM D 5191-15
Presion de Vapor 60,7 £ 1,6 45 -60 kPa
Capacidad dcl envase 1600 ml
Destilacion ASTM D 86-17
Punto inicial 327 °C
Evaporado a 70 °C 30,4 20 -45 % VIV
Evaporado a 100 °C 60,9 46 - 69 % VIV
Evaporado a 150 °C 93,4 Minimo 75 % VIV
Punte final 1849 Maximo 210 °C
Residuo 1.0 Maximo 2 Y% VIV
Pérdida 0,7 % VIV
VLI * CALCULO 820 sin unidades
Azulrc total UNE-EN ISO 20884:2011 1.7 Maximo 10 mg/kg
Aspecto * VISUAL CUMPLE Claro y brillante sin unidades
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Los ensayos marcados con asterisco no estan incluidos cn el alcance de acreditacion,

Aprobado Jefe de Unidad:

Beatriz Guirao Galindo

Jafa | aboratorio Central CLH

Firma autorizada:

Aitor Tallon Arensc
Técnico de Calidad
19 de junio de 2018

os resuiltados incluidos en este informe sélo afectan a las muestras recibidas en este Laboratorio y sometidas a los ensayos que en él se incliyen.
L ltad luid, te in lo afect /i 4 b te Laboratorio y tidas a los e os que en él se incliyen.

Este informe no puede ser reproducido ni total ni parcialmente sin la autorizacién previa por eserito de este Laboraiorio.

La operacion de toma de muestra no estd incluida en el alcance de la acreditacién ENAC. Las operaciones de toma de muestra y los dalos de la mismea

son aporiados por el cliente.

(*%) El afio de edicién de la norma no coincide con la iltima edicion publicada del método o la norma ha sido amilada.

Se encuentra disponible en este Laboratorio un listado con las incertidumbres estublecidas para cada método de ensayo acreditada por ENAC.
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