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Producio: GASOLEC A Namw Muestra: 202538715
Tipo: GASOLEQ AUTO Codigo Largo: 201806L.2890047
Cardcter: ESPECIAL Fecha Recepeidn: 2018-06-06
Periodo Andlisis: 2018-06-13 [/ 2018-06-15
Solicitante; EE/SS 8BC
Dircecidn: POLIGONQ DE XARAS - PARCELA 101 - SOIDADE

15969 - RIBEIRA

Fecha de toma: 2018-05-29
Lugar de toma: SURTIDOR N°-6
Deseripeion: SBC SANTIAGO
Clasc de mucstra: OTROS
Area Toma: (EXTERNO)
Envases: BOT. 1L
ENSAYO METODO RESULTADO  INCERT,  ESPECIFICACION UNIDADES
Densidad a 15°C ASTM D 4052-16 §32,6 820 - 845 kg/m?
Azufie total UNE-EN [S() 20884:2011 7,0 Maximo 10 mg/kg
Destilacion ASTM D 86-17
Punte inicial 1643 °C
10% V/V recogido 187,9 e
50% V/V recogido 260,1 °C
65% VIV recogido 288,0 Minimeo 250 °C
80% V/V recogido 315,5 L C
83% VIV rccogido 325,5 Méximo 350 °C
0% V/V recogido 337.1 ¢
95% V/V rceogido 3543 +6,2  Maxime 360 "C
Punlo (inal 366,8 v C
Residuo 1,4 % VIV
Pérdida 0,4 % VIV
Punto de inflamacion ASTM D 93-16a (proc. A) 55,5 +2.8 =55 " C
Punto obstruceion hitros en frio UNE-EN 116:2015 -7 Méaximo 0 °C
Agua * UNE-EN [SO 12937:2001 90 Maximo 200  mg/kg
Transparcncia y brillo ASTM D 4176-04(20i4)
Transparencia y brillo CUMPLE Cumple sin untdades
Temperatura de ensayo 20,8 “C
Preparado fiscal gaséleo € *MTD CLH-020-C ¢] Maximo 0 ml/m?
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Aprobado Jefe de Unidad: Firma autorizada:
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Los resultados incluidos en este informe sélo afectan a lus muestras recibidas en este Laboratorio y sometidas a los ensayos que en él se incluyeir.

Este informe no puede ser reprodicida ni total ni parcialmente sin la autorizacion previa por escrito de este Laboratorio.

La operacion de toma de nuestra no estd incluida en el alcance de la acreditacion ENAC. Las operaciones de toma de muestra v los datos de la misma
son aportados por el cliente.

(**) El aiio de edicion de la norma no coincide con la tiltima edicién publicada del métado o la norma ha sido amilada.

Se encuentra disponible en este Laboratorio un listado con las incertidumbres establecidas para cada método de ensayo acreditado por ENAC.
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